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Celem pracy jest ocena powtarzalności pomiarów gęstości tkanki kostnej wokół panewek

i trzpieni u pacjentów po protezoplastyce stawów biodrowych.

Grupa badana została podzielona na 5 podgrup w zależności od rodzaju implantowanej

protezy stawu biodrowego.

Wykonano podwójne badanie DEXA u 25 pacjentek, po 5 z każdej badanej podgrupy,

w 14 dobie po endoprotezoplastyce.

Panewkę analizowano w 3 opracowanych przez autorów strefach ROI (A, B, C), trzpień w

strefach Gruena (1 – 7).

Korzystając  ze  wzoru  na  średni  współczynnik  zmienności,  uzyskano  powtarzalność

pomiarów wahającą się od 2,4% w strefie 4 Gruena do 11,3% w strefie B wokół panewki.
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